超声骨密度仪可行性分析报告

　　"骨密度"是反映骨质强度的重要指标"骨密度"全称"骨骼矿物质密度"，是骨质强度的一个主要指标，以每平方厘米克(g/cm2)表示。骨密度值是一个绝对值。不同的骨密度测量仪的绝对值均不相同。所以人们通常用T 值来判断自己的骨密度是否正常。T 值是一个相对值，正常值参 考范围在-1至+1之间。当T 值低于-2.5 时为不正常。

　　推荐使用超声波仪器进行骨密度测量与分析。

　　目前医用骨密度仪或骨质分析仪主要分为三大类，即：X 光类、同位素类和超声类。这三类仪器中只有超声波无放射性，超声波设备属于临床常用设备，具有无放射源、操作简便、快速准确、费用低廉的优点。

　　卫生部于 2002年颁发的《放射工作卫生防护管理办法》要求，医务人员对受检者、尤其是对孕妇和幼儿进行诊断、治疗时，应严格控制受照剂量，对邻近照射野的敏感器官和组织应当进行屏蔽防护。X线诊断检查包括拍X光、胸透、双能X 光骨密度仪等检查，对病人来说都是一种有害检查。医生需告知病人X线对人体的损害，以及如何正确防护，如何保护非检查部位性腺、甲状腺、乳腺等器官。一般情况下，受检者更容易接受无放射源的检查项目。低剂量辐射致癌是线性无阈的。也就是说，计量小的辐射并不能避免诱发癌变的可能，而射线照得越多，致癌的危险性越大。按照国际辐射防护委员会的研究结果估算，象北京这样一个 1300万人口的城市，每年大约有350人左右可能因照射X光诱发癌症、白血病或其他遗传性疾病。因此，针对妇女，儿童进行体检，治疗，预防骨质疏松的最佳选择为超声类。

　　工作原理：

　　科学选择检测部位：

　　跟骨与椎骨和股骨(椎骨和股骨是经常发生骨折的部位)的骨密度有相仿，而椎骨与股骨头是人体最易发生骨质疏松性骨折的三个区域之一，通过定量测定超声波跟骨传播速度(SOS)

　　来确定该处骨骼骨量状况并以T 值和Z值表示是比较科学的。

　　独立研发和独创的测量与运算方法：

　　超声波在传播介质中的传播速度取决于该介质的物理特性，早在上世纪 70年代医学研究人员就已经开始探索利用超声波纵波测量和评价骨骼的健康状况。超声波到达骨骼后有三种传播方式：即表面波、横波和纵波。在骨骼中传播速度最快的是纵波，目前医学界多用纵波骨速度来评价骨骼的密度，其速度表示如下：

　　其中E 为杨氏模量;σ 为泊松比;ρ 为物质的密度

　　超声骨质分析仪通过置于探头内一端的超声发射器向骨骼发送超声波脉冲信号，而置于探头内另一端的两个超声波接收器分别接收到同一个脉冲信号，通过计算两个接收器间的距离与接收信号的时间差之比而得出本段骨骼内超声波的传播速度。其结果以声速 SOS、T 值和Z值来显示。

　　根据世界卫生组织 1994年发表的技术报告Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO study group. World Health Organ Techn Rep Ser，1994，843:1-129. T 值=(该性别最大值-测量值)/标准差，Z 值=(0 该性别该年龄段平均值-测量值)/标准差。

　　产品介绍：

　　2002a 超声骨密度测量仪是一种新型无创性超声波诊断设备，它通过超声波测定跟骨的传播速度，并同系统内健康人群组数据库进行对比，测量数据以T 值和Z值来表示，作为骨质疏松以

　　及其它导致骨量变化等疾病的辅助诊断数据。

　　2002a 超声骨密度测量仪经临床验证。该仪器重复性较好，被国家管理部门核准为合格产品，推荐用于辅助诊断儿童骨骼发展状况、骨质疏松及其它骨量变化性疾病。

　　仪器功能特点：

　　更准确 使用 WHO 的诊断标准作为参考，2002a 提供可靠准确的诊断结果

　　更经济 2002a 最强点之一是使用耐用材料制作的球形探头

球形探头是固定的，所以不会有爆裂的风险
　　无需更换球形探头，所以节省了消耗品的费用

　　更便捷 脚支架下内置了电脑主板，这样更节省空间 ;不需要定期校准 ;由于支持外接键盘和鼠标，任何电脑初学者都能方便的掌握操作方法。

　　市场前景：

　　1、骨密度测量：美国科学家通过研究发现，像骨质疏松症这样的老年疾病可以预防。而预防则应从儿童时期开始，如果从少年开始，特别是在进入骨骼发育并逐渐定型的成人阶段，每天

　　坚持补钙给骨骼以足够的营养，那么当他们步入老年后，这种疾病大多是能够预防的。

　　儿童时期的缺钙，并不会引起明显的病症，所以不容易引起人们的重视。而在如今讲究生活质量的社会里，不但要考虑到儿童目前的饮食喜好，也要考虑如何为他们建立起科学的饮食

　　结构，为他们在今后的生活里，特别是当他们老了以后，有一副健康的骨骼打下坚实的基础。

　　用超声骨密度测量仪对儿童定期进行"骨密度"测试，可以对他们的骨骼状况进行准确的定量评估，综合评价骨骼的骨密度、骨龄、生长板、硬度、韧性等指标，指导家长根据孩子的骨

　　质情况制定科学合理的补钙计划。

　　2、骨龄测定：骨骼年龄，简称骨龄，是由儿童的骨骼钙化程度所决定的。因为骨龄能较精确的反映人从出生到完全成熟的过程中各年龄阶段的发育水平，所以它在各发育年龄中的应用最

　　为广泛。尤其在内分泌疾病、发育障碍、营养障碍、遗传性疾病及代谢性疾病的分析与诊断方面，骨龄更具重要作用。

　　儿童因为饮食习惯不良、护理不当、病后失养或不良的家庭及环境因素等所致的营养缺乏症，往往会导致身材矮小，生长发育缓慢，性发育迟缓，表现在骨龄上就延迟于实际年龄。这类骨龄落后于实际年龄的儿童，个体情况是有差异的，必须个性化分别制定治疗措施及方案，通过超声骨质分析仪检查寻找具体原因，然后采取有针对性的治疗措施。

　　骨龄测定涉及到小儿科、妇幼保健科。如果医院与中、小学挂钩，每年可给中、小学生搞一次骨龄测定，来确保他们的正常发育。

　　3、本产品放在妇幼保健院、体检中心、保健中心、健康评价中心或在医院搞套餐式体检最为适宜。

　　4、产品适用于全国县级以上的各大医院。广泛应用于儿科、妇产科、骨科、内分泌科、老年医学科、康复理疗科、临床医学生化研究室、药检科等。效益分析：

　　1、骨密度、骨龄测定目前还没有一个全国性的统一收费标准。对测试一次的收费标准，应取决于设备的购置成本和当地居民的生活水平而定。根据我们的调查了解，辽宁省收费较低，做一次骨密度测定 60元次/人，天津市做一次骨密度测定 80元次/人。而河南做一次骨密度测定 110元次/人.。北京、上海、江苏及陕西等省的收费较高。根据医院所在地区不同，价格可

　　以适当调整。

　　2、骨密度测定一年如果有4000 人，4000 人× 80元/人=32 万元

　　3、骨龄测定，如果与本地区的四所中小学挂钩，假如每所学校按400 人计算，四所学校就是 1600人，一年的收益就是 1600人× 40元/人=6.4 万元。

　　4、第2、3两项加在一起合人民币：32万元+6.4 万元=38.4 万元，这样一年之内就能收回全部投资，还有盈余万元。

　　5、本产品不仅能给医院带来经济效益，而且还能给医院创造良好的社会效益。

